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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

EMCCons DR. RASEK GmbH & Co. KG
Bolwiese 8, 91320 Ebermannstadt, OT Moggast

Mit dem Standort:

EMCCons DR. RASEK GmbH & Co. KG
Stornhofer Berg 15, 91364 Unterleinleiter

Das Priiflaboratorium erflillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufithren. Das Priiflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestétigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Priifungen der Vertraglichkeit beziiglich elektromagnetischer StérgréBen (EMV) von aktiven
Medizinprodukten

auBBerhalb einer Anerkennung nach § 18 Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giltigen und (berwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 14



(( DAKKS

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

(EMV)

Gultig ab:

Vom Hersteller vorgelegte
Informationen

Aufschriften
Bezeichnungen

Gebrauchsan-
weisung/Begleitpapiere

Medizinprodukte, aktive, zur
Anwendung in hduslicher Um-
gebung

Priifung auf Uberein-
stimmung

Priifung auf Uberein-
stimmung

Priifgebiet Priifgegenstand Priifungsart Regelwerk
Produkt (kategorie) Priifung Priifverfahren

Elektro- Medizinprodukte, aktive Prifung zum Nachweis DIN EN 60601-1-2

magnetische der Ubereinstimmung IEC 60601-1-2

Vertraglich- - Stdraussendung

keitsprifungen - Storfestigkeit

DIN EN 60601-1-11
IEC 60601-1-11

Gerate zur Stimulation oder
Hemmung

Defibrillatoren

Gerate zur Stimulation
von Nerven und Muskeln

Prifung der Einhaltung
der allgemeinen und
besonderen
Festlegungen

DIN EN 60601-2-4
IEC 60601-2-4

DIN EN 60601-2-10
IEC 60601-2-10

Aktive Rehabilitationshilfen
und Prothesen

- Hodrgerdte

Priifung zum Nachweis
der Ubereinstimmung

Prifung der Einhaltung
der allgemeinen und
besonderen
Festlegungen

DIN EN 60601-2-66
IEC 60601-2-66
DIN EN 60118-13

Geréte fir bildgebende
Verfahren mit ionisierender
Strahlung

extraorale zahnarztliche
Réntgen-einrichtungen

03.05.2023

Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Prifung der Einhaltung
der allgemeinen und
besonderen
Festlegungen

DIN EN 60601-2-63
IEC 60601-2-63
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

keitspriifungen
(EMV)

Priifgebiet Priifgegenstand Priifungsart Regelwerk

Produkt (kategorie) Prifung Priifverfahren
Elektro- intraorale zahnarztliche DIN EN 60601-2-65
magnetische Rontgen-einrichtungen IEC 60601-2-65
Vertraglich-

Patientenlagerungs- und
Transport-einrichtungen

Transportinkubatoren

Gerate fiir bildgebende
Verfahren mit ionisierender
Strahlung

- Radiographie- und
Radioskopiegerite

- Rontgeneinrichtungen fir
die Computer-
tomographie

- Roéntgeneinrichtungen fiir
interventionelle
Verfahren

Réntgen-Mammographie-
gerdate und mammograph-
ische Stereotaxie-
Einrichtungen

Gerate fiur bildgebende
Verfahren mit nicht-
ionisierender Strahlung

- Magnetresonanzgerate

Prifung der Einhaltung
der allgemeinen und
besonderen
Festlegungen

Prifung der Einhaltung
der aligemeinen und
besonderen
Festlegungen

DIN EN 60601-2-20
IEC 60601-2-20

DIN EN 60601-2-54
IEC 60601-2-54

DIN EN 60601-2-44
IEC 60601-2-44

DIN EN 60601-2-43
IEC 60601-2-43

DIN EN 60601-2-45
IEC 60601-2-45

DIN EN 60601-2-33
IEC 60601-2-33

Gerate mit nicht-
ionisierenden Strahlen

Prifung der Einhaltung
der allgemeinen und
besonderen
Festlegungen

Gultig ab:

03.05.2023

Ausstellungsdatum: 03.05.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01

(( DAKKS
A, Deutsche
Akkreditierungsstelle

keitsprifungen
(EMV)

Sauglingswarmestrahler

- Ultraschall-
Physiotherapiegerate

Priifgebiet Priifgegenstand Priifungsart Regelwerk

Produkt (kategorie) Priifung Priifverfahren
Elektro- Kurzwellen- DIN EN 60601-2-3
magnetische Therapiegerate IEC 60601-2-3
Vertraglich-

DIN EN 60601-2-21
[EC 60601-2-21

DIN EN 60601-2-5
IEC 60601-2-5

Gegebenenfalls bestehende Ausschlisse von Teilpriifungen einer Prifung sind im Geltungsbereich
der Akkreditierung nicht aufgefiihrt und miissen vom Labor bei Auftragspriifung dem Auftraggeber

mitgeteilt werden.

Die Akkreditierungsbegutachtung fand unter Bericksichtigung der normativen Verweise der
europdischen Regelwerke (DIN EN) statt. Die normativen Verweise der internationalen Regelwerke (IEC,
ISO) wurden nicht berticksichtigt, sofern die referenzierten internationalen Ausgabestinde der Normen
nicht explizit in der Anlage zum Bescheid ausgewiesen sind.

Gltig ab:

03.05.2023

Ausstellungsdatum: 03.05.2023
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(( DAKKS

“~ , Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 Akkreditierungsstelle

Quellenverzeichnis Regelwerke/Prifverfahren:

DIN EN 60601-1-2 : 2022-01

DIN EN 60601-1-11 : 2016-04

Gultig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Medizinische elektrische Gerate - Teil 1-2: Allgemeine
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieflich der wesentlichen
Leistungsmerkmale - Erganzungsnorm: Elektromagnetische
StorgroRen - Anforderungen und Priifungen (IEC 60601-1-
2:2014 + A1:2020); Deutsche Fassung EN 60601-1-2:2015 + A1l:
2021

VDE 0750-1-2:2016-05

DIN EN 60601-1-2 : 2007-12%® - Medizinische elektrische Gerite
- Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen fir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Ergdanzungsnorm: Elektromagnetische Vertraglichkeit -
Anforderungen und Prifungen (IEC 60601-1-2:2007,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60601-1-2:2007

VDE 0750-1-2:2007-12

DIN EN 60601-1-2 : 2006-10%® - Medizinische elektrische Gerate
- Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen fir die Sicherheit -
Ergdnzungsnorm: Elektromagnetische Vertraglichkeit -
Anforderungen und Prifungen (IEC 60601-1-2:2001 +
A1:2004); Deutsche Fassung EN 60601-1-2:2001 + A1:2006

DIN EN 60601-1-2 : 2002-10® - Medizinische elektrische Gerate
- Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit;
Ergdanzungsnorm: Elektromagnetische Vertraglichkeit;
Anforderungen und Priifungen (IEC 60601-1-2:2001); Deutsche
Fassung EN 60601-1-2:2001

Medizinische elektrische Gerite - Teil 1-11: Besondere
Festlegungen flr die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale - Ergdnzungsnorm: Anforderungen an
medizinische elektrische Gerate und medizinische elektrische
Systeme fir die medizinische Versorgung in hauslicher
Umgebung (IEC 60601-1-11:2015); Deutsche Fassung EN
60601-1-11:2015

VDE 0750-1-11:2016-04

DIN EN 60601-1-11 : 2011-03® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 1-11: Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Erganzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische
Geréate und medizinische elektrische Systeme fiir die
medizinische Versorgung in hauslicher Umgebung (IEC 60601-
1-11:2010}); Deutsche Fassung EN 60601-1-11:2010
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 Akkreditierungsstelle

DIN EN 60601-2-3 : 2017-03

DIN EN 60601-2-4 : 2012-05

DIN EN 60601-2-5 : 2016-08

DIN EN 60601-2-10 : 2017-09

Glltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

VDE 0750-1-11:2011-03®

DIN EN 60601-1-11 Berichtigung 1 : 2011-11: Medizinische
elektrische Geréte - Teil 1-11: Besondere Festlegungen fiir die
Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Erganzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische
Gerate und medizinische elektrische Systeme fir die
medizinische Versorgung in hauslicher Umgebung (IEC 60601-
1-11:2010); Deutsche Fassung EN 60601-1-11:2010,
Berichtigung zu DIN EN 60601-1-11 (VDE 0750-1-11):2011-03;
(IEC-Cor.: 2011 zu IEC 60601-1-11:2010)

VDE 0750-1-11 Berichtigung 1 : 2011-11

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-3: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Kurzwellen-Therapiegeraten (IEC
60601-2-3:2012 + A1:2016); Deutsche Fassung EN 60601-2-
3:2015 + A1:2016

VDE 0750-2-3:2017-03

DIN EN 60601-2-3 : 2016-02 - Medizinische elektrische Gerate -
Teil 2-3: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Kurzwellen-Therapiegeraten (IEC 60601-2-3:2012); Deutsche
Fassung EN 60601-2-3:2015

VDE 0750-2-3-2016-02

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-4: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlielich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Defibrillatoren (IEC 60601-2-4:2010);
Deutsche Fassung EN 60601-2-4:2011

VDE 0750-2-4:2012-05
Medizinische elektrische Geréte - Teil 2-5: Besondere
Festlegungen fur die Sicherheit von Ultraschall-

Physiotherapiegeraten (IEC 60601-2-5:2009); Deutsche
Fassung EN 60601-2-5:2015

VDE 0750-2-5:2016-08

DIN EN 60601-2-5 : 2001-12%® - Medizinische elektrische Gerate
- Teil 2-5: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit von
Ultraschall-Physiotherapiegeraten (IEC 60601-2-5:2000);
Deutsche Fassung EN 60601-2-5:2000

VDE 0750-2-5:2001-12®

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-10: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 Akkreditierungsstelle

DIN EN 60601-2-20 : 2017-09

DIN EN 60601-2-21 : 2017-09

Giiltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Leistungsmerkmale von Geraten zur Stimulation von Nerven
und Muskeln (IEC 60601-2-10:2012 + A1:2016); Deutsche
Fassung EN 60601-2-10:2015 + A1:2016

VDE 0750-2-10:2017-09

DIN EN 60601-2-10 : 2015-119® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-10: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Gerdten zur Stimulation von Nerven und Muskeln (IEC 60601-
2-10:2012); Deutsche Fassung EN 60601-2-10:2015

VDE 0750-2-10:2015-11®

DIN EN 60601-2-10 : 2003-04® - Medizinische elektrische
Geradte - Teil 2-10: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
von Geraten zur Stimulation von Nerven und Muskeln (IEC
60601-2-10:1987 + A1:2001-09 + Corrigendum 1:2002);
Deutsche Fassung EN 60601-2-10:2000 + A1:2001

VDE 0750-2-10:2003-04

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-20: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Transportinkubatoren (IEC 60601-2-
20:2009 + Cor.:2012 + Cor.:2013 + A1:2016); Deutsche Fassung
EN 60601-2-20:2009 + A11:2011 + A1:2016

VDE 0750-2-20:2017-09

DIN EN 60601-2-20 : 2010-06® - Medizinische elektrische
Gerdte - Teil 2-20: Besondere Festlegungen fir die Sicherheit
einschliefllich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Transportinkubatoren (IEC 60601-2-20:2009); Deutsche
Fassung EN 60601-2-20:2009

VDE 0750-2-20:2010-06%®

Medizinische elektrische Geréte - Teil 2-21: Besondere
Festlegungen flr die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Sauglingswarmestrahlern (IEC 60601-
2-21:2009 + Cor.:2013 + A1:2016); Deutsche Fassung EN
60601-2-21:2009 + A11:2011 + A1:2016

VDE 0750-2-21:2017-09

DIN EN 60601-2-21 : 2010-01% - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-21: Besondere Festlegungen fir die Sicherheit
einschlielllich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Sauglingswarmestrahlern (IEC 60601-2-21:2009); Deutsche
Fassung EN 60601-2-21:2009

VDE 0750-2-21:2010-01%®
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 ‘ - Akkreditierungsstelle

DIN EN 60601-2-33 : 2017-11

DIN EN 60601-2-43 : 2020-12

DIN EN 60601-2-44 : 2017-03

Gliltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Medizinische elektrische Geréte - Teil 2-33: Besondere
Festlegungen fur die Sicherheit von Magnetresonanzgeriten
fir die medizinische Diagnostik (IEC 60601-2-33:2010 +
COR1:2012 + A12013 + A2:2015 + COR2:2016); Deutsche
Fassung EN 60601-2-33:2010 + Cor.:2010 + A11:2011 +
A1:2015 + A2:2015 + AC2016 + A12:2016 + A12:2016

VDE 0750-2-33 : 2017-11

DIN EN 60601-2-33 : 2011-07 - Medizinische elektrische Gerate
- Teil 2-33: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit von
Magnetresonanzgeraten fir die medizinische Diagnostik (IEC
60601-2-33:2010); Deutsche Fassung EN 60601-2-33:2010 +
Cor. :2010

VDE 0750-2-33:2011-07

Medizinische elektrische Geréate - Teil 2-43: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit und wesentlichen
Leistungsmerkmale von Rontgeneinrichtungen fiir
interventionelle Verfahren (IEC 60601-2-43:2010 + A1:2017 +
A2:2019); Deutsche Fassung EN 60601-2-43:2010 + AC:2014 +
A1:2018 + A2:2020

DIN EN 60601-2-43 : 2011-03® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-43: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Rontgeneinrichtungen fir interventionelle Verfahren (IEC
60601-2-43:2010); Deutsche Fassung EN 60601-2-43:2010

VDE 0750-2-43:2011-03%®

Medizinische elektrische Gerate — Teil 2-44: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Rontgeneinrichtungen fir die
Computertomographie (IEC 60601-2-44:2009 + Cor.:2010 +
A1:2012 + A2:2016); Deutsche Fassung EN 60601-2-44:2009 +
A11:2011 + A1:2012 + A2:2016

VDE 0750-2-44:2017-03

DIN EN 60601-2-44 : 2010-029® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-44: Besondere Festlegungen fir die Sicherheit
einschliellich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Rontgeneinrichtungen fir die Computertomographie (IEC
60601-2-44:2009); Deutsche Fassung EN 60601-2-44:2009,
Berichtigung zu DIN EN 60601-2-44 (VDE 0750-2-44):2010-02;
(IEC-Cor. 1.:2010 zu IEC 60601-2-44:2009)

VDE 0750-2-44:2010-02%
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-+ Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 ‘ * Akkreditierungsstelle

DIN EN 60601-2-45 : 2017-01

DIN EN 60601-2-54 : 2020-03

DIN EN 60601-2-63 : 2016-11

Gliltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Medizinische elektrische Gerate — Teil 2-45: Besondere
Festlegungen fir die Sicherheit einschlieRlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Rontgen-Mammeographiegerdten und
mammographischen Stereotaxie-Einrichtungen (IEC 60601-2-
45:2011 + A1:2015); Deutsche Fassung EN 60601-2-45:2011 +
A1:2015

VDE 0750-2-45:2017-01

DIN EN 60601-2-45 : 2012-03® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-45: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Réntgen-Mammographiegeraten und mammeographischen
Stereotaxie-Einrichtungen (IEC 60601-2-45:2011); Deutsche
Fassung EN 60601-2-45:2011

VDE 0750-2-45:2012-03®

DIN EN 60601-2-45 : 2003-02® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-45: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
von Réntgen-Mammographiegerdten und mammographischen
Stereotaxie-Einrichtungen (IEC 60601-2-45:2001-05); Deutsche
Fassung EN 60601-2-45:2001

VDE 0750-2-45:2003-03®

Medizinische elektrische Gerédte - Teil 2-54: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit und die wesentlichen
Leistungsmerkmale von Rontgeneinrichtungen fir
Radiographie und Radioskopie (IEC 60601-2-54:2009 +
Cor.:2010 + Cor.:2011 + A1:2015 + A2:2018); Deutsche Fassung
EN 60601-2-54:2009 + A1:2015 + A2:2019

DIN EN 60601-2-54 : 2010-059® - Medizinische elektrische
Gerate - Teil 2-54: Besondere Festlegungen fiir die Sicherheit
und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Rontgengeraten
fur Radiographie und Radioskopie (IEC 60601-2-54:2009);
Deutsche Fassung EN 60601-2-54:2009

+ Berichtigung 1 : 2010-07

+ Berichtigung 2 : 2011-12

+ Berichtigung 3 : 2012-04

VDE 0750-2-54:2010-05 + Ber. 1:2010-07 + Ber. 2:2011-12 +
Ber. 3:2012-049

Medizinische elektrische Gerite - Teil 2-63: Besondere
Festlegungen flr die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von extraoralen zahnarztlichen
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 Akkreditierungsstelle

DIN EN 60601-2-65 : 2016-11

DIN EN 60601-2-66 : 2020-09

DIN EN 60118-13 : 2012-02

IEC 60601-1-2 : 2014-02

IEC 60601-1-11 : 2015-01

Glltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Rontgeneinrichtungen (IEC 60601-2-63:2012); Deutsche
Fassung EN 60601-2-63:2015

VDE 0750-2-63:2016-11

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-65: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschliellich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von intraoralen zahnarztlichen
Rontgeneinrichtungen (IEC 60601-2-65:2012); Deutsche
Fassung EN 60601-2-65:2013

VDE 0750-2-66:2016-11

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-66: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Horgerdten und Horgeratesystemen
(IEC 60601-2-66:2019); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-
66:2020

Medizinische elektrische Gerate - Teil 2-66: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Horgeraten und Horgerdtesystemen
(IEC 60601-2-66:2019); Deutsche Fassung EN 60601-2-66:2020

VDE 0750-2-66:2015-08

Akustik - Horgerate - Teil 13: Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV) (IEC 60118-13:2011);

DIN EN 60118-13 : 2006-03® - Akustik - Horgerate - Teil 13:
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) (IEC 60118-13:2004);
Deutsche Fassung EN 60118-13:2005

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements
for basic safety and essential performance - Collateral
standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and
tests + Amendment 1 : 2020-09

IEC 60601-1-2 : 2007-03® - Medical electrical equipment - Part
1-2: General requirements for basic safety and essential
performance - Collateral standard: Electromagnetic
compatibility - Requirements and tests

IEC 60601-1-2 : 2001-09® - Medical electrical equipment - Part
1-2: General requirements for safety; Collateral standard:
Electromagnetic compatibility; Requirements and tests

+ Amendment 1 : 2004-09

Medical electrical equipment — Part 1-11: General
requirements for basic safety and essential performance —
Collateral Standard: Requirements for medical electrical
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12067-01-01 Akkreditierungsstelle

IEC 60601-2-3 : 2012-04

IEC 60601-2-4 : 2010-12

[EC 60601-2-5 : 2009-07

IEC 60601-2-10 : 2012-06

IEC 60601-2-20 : 2009-02

IEC 60601-2-21 : 2009-02

Gliltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

equipment and medical electrical systems used in the home
healthcare environment

+ Amendment 1: 2020-07

IEC 60601-1-11 : 2010-04®; Medical electrical equipment - Part
1-11: General requirements for basic safety and essential
performance - Collateral standard: Requirements for medical
electrical equipment and medical electrical systems used in the
home healthcare environment

+ Corrigendum 1 : 2011-04

Medical electrical equipment - Part 2-3: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of
short-wave therapy equipment

+ Amendment 1 : 2016-04

Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
cardiac defibrillators

+ Amendment 1 : 2018-02

IEC 60601-2-4 : 2002-08® - Medical electrical equipment - Part
2-4: Particular requirements for the safety of cardiac
defibrillators

Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
ultrasonic physiotherapy equipment

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of
nerve and muscle stimulators

+ Amendment 1 : 2016-04
Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular

requirements for the basic safety and essential performance of
infant transport incubators

+ Corrigendum 1 : 2012-02
+ Corrigendum 2 : 2013-02
+ Amendment 1 : 2016-04
Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular

requirements for the basic safety and essential performance of
infant radiant warmers

+ Corrigendum 1 :2013-02
+ Amendment 1: 2016-04
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IEC 60601-2-33 : 2010-03

IEC 60601-2-43 : 2010-03

IEC 60601-2-44 : 2009-02

IEC 60601-2-45 : 2011-02

IEC 60601-2-54 : 2009-06

IEC 60601-2-63 : 2012-09

IEC 60601-2-65 : 2012-09

Giltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of
magnetic resonance equipment for medical diagnosis

+ Corrigendum 1:2012-03
+ Amendment 1:2013-04
+ Amendment 2 : 2015-06
+ Corrigendum 2 : 2016-02
Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular

requirements for basic safety and essential performance of X-
ray equipment for interventional procedures

+ Amendment 1:2017-05
+ Amendment 2 : 2019-10
Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular

requirements for the basic safety and essential performance of
X-ray equipment for computed tomography

+ Amendment 1:2012-09

+ Amendment 2 : 2016-03

+ Corrigendum 1 : 2010-05

Medical electrical equipment - Part 2-45: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of

mammographic X-ray equipment and mammographic
stereotactic devices

+ Amendment 1 : 2015-06
Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular

requirements for the basic safety and essential performance of
X-ray equipment for radiography and radioscopy

+ Corrigendum 1 - 2010-03
+ Corrigendum 2 - 2011-06
+ Amendment 1:2015-04
+ Amendment 2 : 2018-06
Medical electrical equipment - Part 2-63: Particular

requirements for the basic safety and essential performance of
dental extra-oral X-ray equipment

+ Amendment 1 : 2017-07

Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of
dental intra-oral X-ray equipment
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IEC 60601-2-66 : 2019-10

IEC 60118-13:2016-01

Glltig ab: 03.05.2023
Ausstellungsdatum: 03.05.2023

+ Amendment 1:2017-05

Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of
hearing aids and hearing aid systems

Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of
hearing instruments and hearing instrument systems

IEC 60601-2-66 : 2012-10® - Medical electrical equipment -
Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of hearing instruments and hearing
instrument systems

Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic
compatibility (EMC)
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Abkiirzungen
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
DIN Deutsches Institut fir Normung
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
Medizinprodukte, medizinisch-elektrische Gerate, medizinisch-elektrische Systeme und
aktive Komponenten
® Von der Normung zuriickgezogene Regelwerke im Bereich der aktiven
Medizinprodukte, die aufgrund bestehender aulRereuropaischer
regulatorischer Anforderungen noch Verwendung finden.
Giiltig ab: 03.05.2023
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